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SWW Labor GmbH - Moritzenmatten 21 - 77815 Bühl

Prüfbericht

Auftragsnummer: 2402/0188

29.02.2024

2024-02-12Untersuchungsbeginn: Herr Rösch iPNProbennehmer:

Auftragsart: Untersuchung auf Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen 

(PFAS)

Zweckverband Gruppenwasserversorgung

Am Alten Brunnen - Rathaus

Lindenbrunnenstraße 1

77836 Rheinmünster

1Prüfbericht Version:

Trinkwasser

Probennummer:

Probenbezeichnung: 2024-02-12 09:20

Reinwasser Ausgang Hochbehälter

Entnahmedatum/-zeit:

Untersuchungsende:

240202/0080

2024-02-29

Entnahmestelle/EDV-Nummer:

Dimension PrüfverfahrenMesswert Grenzwert

Stichprobe DIN ISO 

5667-5:2011-02
Art der Probennahme:

WW am alten Brunnen (TB I, II, III)Objekt:

2160280101

Parameter

Per und polyfluorierte Alkylverbindungen

mg/lPFBA - Perfluorbutansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFPeA - Perfluorpentansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFHxA - Perfluorhexansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFHpA - Perfluorheptansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFOA - Perfluoroctansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFNA - Perfluornonansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFDA - Perfluordecansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFUnA- Perfluorundecansäure* < 0,000002 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFDoA - Perfluordodecansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFTrDA - Perfluortridecansäure* < 0,000005 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFBS - Perfluorbutansulfonsäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFPeS - Perfluorpentansulfonsäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFHxS - Perfluorhexansulfonsäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFHpS - Perfluorheptansulfonsäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFOS - Perfluoroctansulfonsäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFNS - Perfluornonansulfonsäure* < 0,000005 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFDS - Perfluordecansulfonsäure* < 0,000005 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFUnDS - Perfluorundecansulfonsäure* < 0,000005 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFDoDS - Perfluordodecansulfonsäure* < 0,000005 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFTrDS - Perfluortridecansulfonsäure* < 0,000005 DIN 38407-42:2011-03

mg/lSumme PFAS-20 (berechnet) - DIN 38407-42:2011-03
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Kooperationslabor: SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Im Maisel 14, 65232 Taunusstein.

Beurteilung

Ohne schriftliche Genehmigung des SWW-Labors dürfen die Prüfberichte nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

* Untersuchung im akkreditierten Kooperationslabor ² Nicht akkreditiertes Prüfverfahren.

iPN: interner Probennehmer ePN: externer eingebundener Probennehmer

Alexandre Scheid

(Laborleitung SWW-Labor)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände und die beauftragten Parameter.
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